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                                          Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa narzędzi endoskopowych do badania ERCP.

Samorozprężalny stent żółciowy Poz.1-8
Stenty wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zwiększającym widoczność całego stentu w RTG. Dostępne w wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej. Średnice stentu 10mm, długości 40, 60, 80, 100mm. Stent załadowany do zestawu wprowadzającego o maksymalnej średnicy 8,5 Fr, niewymagającego przepłukiwania przed implantacją i pozwalającego na wycofanie stentu do 80% jego uwolnienia. Zestaw wyposażony w 2 markery i znacznik „bez powrotu”, po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do zestawu. Stenty proste dostępne w dedykowanym zestawie na krótki/ długi prowadnik, z wejściem prowadnika w odległości 30cm od końca dystalnego. Dostępna wersja z rozszerzanymi końcami śr. 10mm śr. kołnierzy 13mm, dł. stentów 40, 60, 80, 100mm. Kompatybilny prowadnik 0,035”, długość 260/450 cm. Stent w pełni pokryty można usunąć w terminie do 12 miesięcy od implantacji.
Balon do poszerzania zwężeń Poz. 9-30
jednorazowego użytku o zaokrąglonych końcach oraz taperowanej giętkiej końcówce balonu, progresywny 3-stopniowy, dostępne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: śr. 6/7/8mm ; 8/9/10mm; 10/11/12mm ;12/13,5/15 mm 15/16/18mm ; 18/19/20mm 
i długość balonu 30mm; 55mm oraz 80 mm, długość narzędzia 180 i 230 cm, śr cewnika wprowadzającego 7 Fr, markery widoczne w RTG w części proksymalnej i dystalnej balonu, wyposażone w prowadnicę z usztywnioną hydrofilną końcówką widoczną w RTG, kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’, napełniane powietrzem lub cieczą.
Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych Poz. 31
nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; mechanizm szybkiej blokady umożliwiający opróżnienie jedną ręką, Posiada wbudowany zegar z fluorescencyjną tarczą. sterylizowane ETO; 5szt. w opakowaniu
Stenty jelitowe Poz. 32-35
Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego, bez pokrycia, z mechaniczną rękojeścią, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%; korekta podczas uwalniania; zestaw wprowadzany przez kanał endoskopu o średnicy 10F i dł. 2300mm, dwukanałowy, współpracujący z prowadnicą 0,035''. Średnica protezy 25mm, kołnierze 30mm. Długość protezy: 6cm, 8cm, 10cm, 12cm; 10 markerów radiologicznych na końcach i w środku protezy.
Stenty jelitowe Poz. 36-39
Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego częściowo pokryte z mechaniczną rękojeścią, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%; korekta podczas uwalniania; zestaw OTW o średnicy 24F i dł. 700mm lub 1100, dwukanałowy, współpracujący z prowadnicą 0,035''. Średnica protezy 30mm, kołnierze 36mm. Długość protezy: 8 cm i 10 cm; 10 markerów radiologicznych na końcach i w środku protezy.
